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Clasificación de grandes alturas 

 

• ALTURA INTERMEDIA     :   1500 - 2500 m 

• GRANDES ALTURAS        :   2500 - 4270 m. 

• MUY GRANDES ALTURAS:   4270 - 5490 m. 

• ALTURAS EXTREMAS      :       > 5490 m 

 

• 60% de la población boliviana 

• 150 millones de personas en todo el mundo 

 



Prevalencia de Cardiopatías 

congénitas 

• A NIVEL MUNDIAL:   0.62 a 0.9 % Recién nacidos 

vivos * 

• GRANDES ALTURAS:   hasta 2.5 % Recién 

nacidos vivos ** 

• La incidencia relativa de las CC en la altura es 

variable según la serie estudiada. 

• Probable mayor prevalencia del Ductus permeable y 

defectos del Ostium secundum (CIA-FOP).  

 

*Botto LD,Correa A, Ericson JD. Pediatrics 107:E32,2001 

** Chen Yu Miao el al. JACC 1988;12 (1): 224-8 

 

 

 



Frecuencia de PDA a diferentes alturas 
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Prevalencia de Ductus 

• Chen-Yu Miao y Cols:  Ductus permeable y 
CIA 10 veces mas frecuentes que a nivel del 
mar (Shanghay Vs Qinghay).**Chen Yu Miao 
el al. JACC 1988;12 (1): 224-8 

 

•  Ward M y cols: Ductus permeable 15 veces 
mas frecuente que a nivel del mar ( Lima Vs. 
Cerro de Pasco) * * ** Ward M, West JB. High 
Altitode Medicine Phisiology. Arlnold Ed.  

• London 2000 



Prevalencia de Ductus en Kardiozentrum 

(La Paz - Bolivia a 3600m), sobre 3000 

pacientes 
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Saturación de Oxigeno a diferentes 

alturas 

Niermeyer S High Altitude Medicine & Biology 2003;4(2) 



PECULIARIDADES HEMODINÁMICAS Y 

FISIOPATOLÓGICAS DE LAS CARDIOPATIAS 

CONGENITAS EN LA ALTURA 

 
• Transición cardiorrespiratoria neonatal mas “lenta”. 

• Regresión mas lenta de la muscularización vascular pulmonar. 

• PaO2 y Saturación de O2 mas baja que a nivel del mar. 

• PAP “normal”, mayor que a nivel del mar. 

 

    POR LO QUE: 

 

• Mayor patencia del Ductus y F. Oval/CIA OS. 

• Los shunts de I-D desarrollan ICC con menos frecuencia. 

• Los shunts de I-D desarrollan mas rápidamente Hipertensión 
arterial pulmonar  

• La hipertensión arterial pulmonar  no reactiva suele ser tardía 

 
 



Presión Pulmonar, disminución 

postnatal 

Niermeyer S High Altitude Medicine & Biology 2003;4(2)  

Gamboa R, Marticorena E. Arch Ins Biol Andina 1971; 4:55 









17 Pacientes 

Periodo:  

junio del 2004   

diciembre del 2006  

 

Edad: 1 año 2 meses a 13 años  

( 5 años) 

75% FEM 

 

 

Diámetro mínimo: 1,8 mm (1 mm a 4 mm) 

Ampolla aórtica:  5,9 (1,9 a 11,5) 

Largo:  9,2 mm (2,9 a 20) 

Nitocclud PDA-Coil 

Embudo o cónica A 6 

Corta B 0 

Tubular C 6 

Doble estrechez o 

compleja 

D 1 

Reloj de arena E 4 



VDB Caso 8: Cierre inmediato 



Kardiozentrum: Distribución porcentual según 

diámetro mínimo en mm  

63% 

25% 

12% 

> 4 mm 

2-4 mm 

<2 

mm 



 



El dispositivo ideal 

Amigable para el usuario 

Utilizable con introductores pequeños 

Materiales biocompatibles 

Visualización angiográfica y ecocardiográfica 
óptimas 

Fácil recuperación en caso de embolización 

Rápida endotelización 

Costos accesibles 

Normatización de calidad completa  

 



Nitocclud - PDA-R 

• Alambre único, sin 
soldaduras 

 

 

Membranas integradas 
de poliéster 

Alambre de sujeción 

Montaje en fábrica 

Sistema de liberación 
pull out 

 



Configuración del Device 



Por qué fabricarlo en La Paz? 

Dispositivo fabricado a nivel del mar 

Dispositivo fabricado en La Paz 



Fase I:Pruebas de desempeño 

in vitro 

Montaje del test de pull-out 

RMN – Corrosión y 

compatibilidad 



 

 
Fase II experimental, porcinos. Objetivo: 

Factibilidad de uso,  

configuración, 

reconfiguración,  

sistema de  

liberación 

Lang N, Schmitz C, Lehner A, Fuchs F, Heath A, Freudenthal F, 

Wintersperger BJ, Huber A, Thein E, Netz H, Kozlik.Feldmann R. Preclinical 

Evaluatation of a new Self-Expanding Device for Closure of Muscular 

Ventricular Septal defects in a Pig Model: Catheterization and 

Cardiovascular Interventions 75:408-415 (2010) 



Fase II experimental: Comprobar 

tiempo de endotelización 

Dispositivo endotelizado tras 58 días en posición PFO, modelo porcino 
Kozlik.Feldmann R, Lang N, Freudenthal F. Evaluation of a new hybrid  

technique for closure of muscular ventricular septal  

defects in a long term setting. J Thorac Cardiovasc Surg 2009; 138:365-373. 



Fase III clínica:  

ESTUDIO CLINICO 
Aspectos regulatorios y éticos: 

 

Normas de fabricación ISO 9001, 

ISO13485 

Producto registrado y autorizado 

en Bolivia y varios otros países, 

incluyendo Argentina  

 

Aval ético del comité de ética 

UMSA 



ESTUDIO CLINICO 
Diseño 

Muestra basada en caso 
consecutivo durante un 
año, aplicando criterios 
de inclusión y exclusión. 

Estudio de intervención 
terapéutica, abierto, no 
randomizado, efectuado 
en dos centros 
(Kardiozentrum/INT y 
CMQBB) 

Objetivo: Comprobar la 
eficacia y seguridad del 
PDA-R 

 



Fase III: Experiencia clínica en La 

Paz, n:184 

Edad: 9,1 años(11 m a 31 años) 

Peso: 27,6 Kg (5,2-69) 

PPS previa al cierre: 55,3 mmHg (21-112) 

PPS post cierre: 42,7 mmHg (16-87) 

DM ductal: 5,3 mm (1,5 -15,6) 

Freudenthal FP, Heath A, Villanueva J, Mendes J, Vicente X, von 

Alvensleben I, Echazú G, Navarro J, Lang N, Kozlik-Feldmann R. Chronic 

hypobaric hypoxia, patent arterial duct and a new interventional technique to 

close it. Cardiol Young. 2012 Apr;22(2):128-35. doi: 

10.1017/S1047951111000990. Epub 2011 Jul 21. 

. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21774843
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21774843
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21774843


ESTUDIO CLINICO 

Pacientes 

Criterios de inclusión: 

Más de 8 Kg. 

DM 2 a 8 mm. 

PPS máximo 2/3 de 

PAS 

PDA como única CC 

Consentimiento de los 

padres 

Criterios de exclusión 

S. Eisenmenger 

Embarazo 

Defectos 

hematológicos, 

oncológicos 

 



Métodos 
PROCEDIMIENTO 

• Sedación: Midazolam 

/ Fentanyl 

• Ingreso femoral 

arterial y venoso 

• Heparinización, 1 

dosis 50 UI/Kg 

• Cefazolina 100mg/Kg 

TID 

• Iopamiron 1-10ml/Kg 

CONTROL 

Orina  a las 24 Hrs 

Clínico y 

ecocardiográfico 

24 hrs. 

1 semana 

1 mes 

3 meses 

6 meses 

 



Técnica 

Se atraviesa el ductus avanzando 
un introductor largo por vía 
femoral venosa 

Se empuja el dispositivo hasta 
aorta descendente 

Se expone el disco de retención, 
acoplándolo a la ampolla 
aórtica 

Se desarrolla el stent, el que se 
adosa a las paredes ductales 

Previa angiografía de control, se 
retira el alambre de sujeción 
para la liberación del 
dispositivo 



Elección del dispositivo: 

1,5 a 2 x DM ductal 



Resultados 
Hospitalización: 24 h 

 

Ingresos  

F arterial: 4,7 F (4-8) 

F venoso: 5,6 F (4-8) 

 

T fluoroscopía:14,7 min 

(3-53) 



Criterio de efectividad del 

dispositivo 

Cierre

inmediato

24 hrs 1 mes 3 meses 6 meses

C1

62,50 83,30 95,80 100,00 100,00

Porcentaje de cierre en el tiempo



PRESION PULMONAR 

PPS pre: 

36,3 mmHg 

(21 a 57) 

PPS post: 

19 mmHg  

(11 a 39) 

Presion Pulmonar Sistólica

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27

PPS post implantación

PPS previa



Criterio de seguridad del   

    dispositivo 
 

Mortalidad 0  

Ningún caso de hemólisis 

Embolizaciones durante 
la curva de aprendizaje 

Ningún caso de 
obstrucción mecánica 
de aorta descendente o 
API 

Dos casos de 
disminución del pulso 
femoral 

 
 
 



Criterio de seguridad: Visualización 

 



Visualización ecocardiográfica 

 



Complicaciones 

• Embolizaciones: 

 

Caso 1: T21, 11 a, DM: 2,5 mm, HP, aorta 
descendente, rescate intervencionista 

Caso 2: T21, 10 a, DM: 7 mm, HP, aorta 
descendente, rescate intervencionista 

Caso 3: T21, 5 a, DM 6,5 mm, HP, APD, cirugía 

Caso 4: 29 a, DM: 13mm, HP, AP, rescate 
intervencionista 

Caso 5: 9 a, DM 8 mm, Aorta descendente, cirugía 

  

 



Imagen ecocardiográfica con 

dispositivo embolizado 



Recuperación 



Alternativa: Ball Type 

Para pacientes con 

presión pulmonar 

mayor a 2/3  







CONCLUSIONES  
El PDA-R es eficaz y seguro en el cierre de 

PDAs de 2 a 8 mm en pacientes con peso 
superior a 10 Kg, según recomendaciones 
del fabricante 

Para ductus mayores a 8mm o cuando la 
PPS sobrepasa los 2/3 se pueden 
presentar complicaciones, por lo que es 
recomendable usar el Ball type 

Heath A, Lang N, Levi DS, Granja M, Villanueva J, Navarro J, Echazú G, 

Kozlik-Feldmann R, del Nido P, Freudenthal F. Transcatheter closure of large 

patent ductus arteriosus at high altitude with a novel nitinol device. Catheter 

Cardiovasc Interv. 2012 Feb 15;79(3):399-407. doi: 10.1002/ccd.23302. 

Epub 2011 Dec 12. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21805617
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21805617


ESTADO ACTUAL 

Nit-Occlud PDA-R 
 

• Hasta la fecha se han vendido 2524 PDA-R en todo 

el mundo y miles de coils 

 

• Se han implantado 840 PDA-R en latinoamérica 

 

 

 

 



Los países donde se implantado PDA-R se 

muestran a continuación: 
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